Glutenlox oz

Test rapido para deteccion de gluten en alimentos, bebidas y
productos de higiene bucodental.
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Uso previsto

GlutenTox"tlosre s una prueba rapida y sensible que permite detectar gluten tanto en los alimentos
y bebidas como en productos de higiene bucodental.

Introduccion

La celiaquia es una enfermedad que afecta al intestino delgado provocando la atrofia de las vellosidades
intestinales, lo que interfiere en la absorcién de nutrientes tales como proteinas, grasas, hidratos de carbono,
sales minerales y vitaminas. Dicha enfermedad se debe a una respuesta inmunoldgica inapropiada al gluten
(mezcla de proteinas presente en cereales) de trigo, cebada, centeno y, en menor medida, de avena [ref.1
y 2], pudiendo producir diarrea, deficiencia de vitaminas y minerales, anemia y osteoporosis. La celiaquia
afecta a personas de todas las edades.

En la actualidad, el Unico tratamiento del que disponen los enfermos celiacos es sequir una dieta estricta
sin gluten durante toda su vida, un hecho que presenta grandes dificultades en la practica, sobre todo si
tenemos en cuenta que el gluten, ademas de estar presente en multitud de alimentos, lo esta también en
aditivos y conservantes.

Segun la Comision del Codex Alimentarius y el Reglamento (CE)41/2009 sobre la composicion y etiquetado
de productos alimenticios apropiados para personas con intolerancia al gluten, para considerar un alimento
“exento de gluten”(segun el Codex) o "“sin gluten” (segun el reglamento CE), éste debe tener un contenido
de gluten inferior a 20 partes por millén (ppm™).

* Miligramos de gluten por kilogramo de alimento.

Fundamento del test

GlutenToxtlzss2 es una prueba inmunocromatografica para la deteccion de gluten en muestras de
alimentos y bebidas de muy diversa naturaleza y grado de procesamiento, desde materias primas hasta
alimentos procesados. GlutenTox® Home puede aplicarse, también, para detectar la presencia de gluten en
productos de higiene bucodental, tales como pasta de dientes y enjuague bucal, lo que resulta de gran
interés por el alto riesgo de que alguna fraccién de estos productos sea ingerida.

El test consta de una primera etapa de extraccion mediante un procedimiento muy simple que minimiza el
tiempo de preparacion de la muestra y que es comun a todos los tipos de alimentos. La etapa de deteccion
se basa en la capacidad de reaccion de las fracciones inmunotoxicas del gluten presentes en las muestras
con los anticuerpos conjugados coloreados (microesferas rojas unidas a anticuerpos monoclonales anti-
gliadina33mer [ref.3]), fijados previamente en la tira. EI complejo formado avanza por capilaridad a lo largo
de la tira, apareciendo una linea de color ROJO cuando el resultado es positivo. La ausencia de esta linea
indica un resultado negativo. Independientemente de que haya presencia o no de gluten, la mezcla de
conjugado va avanzando por la tira y, si el test se ha realizado correctamente, debera aparecer una linea
de color AZUL en la zona de control.

Este test es especialmente Util en el control rutinario de las empresas agroalimentarias para asegurar que
sus productos cumplen con el programa de analisis de peligros y puntos de control criticos (APPCC), asi
como para garantizar su correcto etiquetado. Permite, ademas, la toma rapida de decisiones y acciones
correctivas cuando se haya producido alguna contaminacion a lo largo de la cadena de produccién.
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Materiales suministrados

GlutenTox tlzsz 2 unidades (K1-5472) = | GlutenTox “fevr2 5 unidades (KT-5000)
- Tira analitica GlutenTox” Home (x2) y pipeta = - Tira analitica GlutenTox” Home (x5) y pipeta

de plastico (x2) en envase metalico. de plastico (x5) en envase metalico.
- Cucharilla de plastico desechable (x2). - Cucharilla de plastico desechable (x5).
- Bote de extraccion (x2) de - Bote de extraccion (x5) de
- Pipetas de plastico (x2). - Pipetas de plastico (x5).
- Bote de dilucién (x2) de tapon azul. - Bote de dilucion (x5) de tapon azul.
- Instrucciones de uso. - Instrucciones de uso.

Materiales convenientes no suministrados

- Mortero o utensilios para triturar la muestra. - Guantes desechables sin polvo.
- Balanza (precision 0,1 g). - Alcohol etilico.
- Reloj, preferentemente con cronémetro.

Condiciones de almacenamiento

Se debe almacenar el producto a una temperatura ambiente inferior a 30 °C. Las tiras analiticas deben
permanecer en su envase original sellado, para conseguir un 6ptimo funcionamiento hasta la fecha de
caducidad impresa en la etiqueta. No debe abrirse hasta el momento de su uso.

Después de realizar el analisis, todos los componentes de GlutenTox® Home utilizados pueden eliminarse
como un residuo normal en el hogar.

Precauciones

- Se recomienda el uso de guantes desechables sin polvo para evitar contaminaciones que interfieran con
el analisis. Si no se dispone de ellos, extreme las precauciones lavandose las manos cuidadosamente antes
del test.

- Una vez sacada la tira GlutenTox® Home del envase metalico, debe utilizarse lo antes posible y en un
ambiente lo mas limpio posible.

- No usar ningun elemento del kit después de la fecha de caducidad.

- No ingerir ninguna solucién (liquido) del kit.

- Manténgase fuera del alcance de los nifios.

Advertencias y limitaciones

e £n cierto tipo de muestras, el gluten puede extraerse con menor eficiencia, por lo que debe trabajarse
en condiciones de maxima sensibilidad (10 gotas del extracto sobre el bote de dilucion de tapon azul),
para garantizar la deteccién de un minimo de 20 ppm. Estas muestras son las siguientes:

- Alimentos con bajo contenido en polifenoles o taninos, es decir, muestras con chocolate, té, café,
vino, frutos rojos, etc., pero en las que dicho componente sea un ingrediente minoritario.

- Muestras con antioxidantes, como son vitaminas A, Ey C.

- Alimentos tratados con temperaturas superiores a 180 °C.
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i NOTA IMPORTANTE !

- En estos casos se ha comprobado que siempre se consigue como minimo una extraccion del
25% del contenido total de gluten presente en la muestra. Por consiguiente, si se obtiene
un resultado negativo realizando el ensayo al maximo de sensibilidad (con 10 gotas), se
puede garantizar que el alimento contiene menos de 20 ppm de gluten, y, por lo tanto, se
trata de un "alimento sin gluten” apto para celiacos de acuerdo con la normativa en vigor.

e En algunas muestras de alimentos con un alto contenido en polifenoles o taninos, es decir, alimentos
en los que el componente mayoritario (> 70%) sea chocolate, té, café, vino, frutos rojos, etc., el proceso
de extraccion puede ser insuficiente y, por tanto, subestimar la cantidad de gluten en la muestra. En
estos casos GlutenTox® Home no esta recomendado™.

*Para mas informacion consulte con su proveedor.

Preparacion y Analisis de las muestras

j NOTA IMPORTANTE !

- Antes de utilizar el kit, limpie con agua y jabon los materiales y las zonas en las que la
muestra vaya a estar en contacto y aclare después con abundante agua. Es muy aconsejable
pasar un trapo limpio humedecido con alcohol tras la limpieza. Los materiales incluidos en
el kit GlutenTox® Home vienen listos para usar, y son desechables tras su uso.

Si la muestra es liquida, agitela vigorosamente para homogeneizarla completamente antes de la toma
de muestra.

Si la muestra es semiliquida o pastosa, remuévala con la ayuda de una varilla o cuchara perfectamente
limpia para conseguir una mezcla homogénea.

Si la muestra es solida, triturela lo maximo posible utilizando un mortero y/o una picadora doméstica
perfectamente limpia. Si la muestra es muy dura (turrén, caramelos, etc.), rompala previamente con
un cuchillo o martillo para facilitar un triturado eficaz.

i NOTA IMPORTANTE !

- Si un alimento consta de varias partes, asegiirese de tomar una muestra representativa de
cada una y de preparar una muestra final homogénea. Si no lo hace asi y el gluten estuviera
distribuido desigualmente en el alimento podria obtenerse un falso negativo.

Utilice medidas de enrase del alimento con la cucharilla suministrada siguiendo la tabla mostrada a
continuacion (Tabla 1. "Cantidad de muestra segun tipo de alimento”), o si dispone de una balanza
adecuada', pese 1 gramo de muestra. Si la muestra es liquida, use una medida de la cucharilla
suministrada o, alternativamente, tome 1 mililitro de liquido si tiene otro instrumento de medida de
volumenes.

(1) El uso de la balanza aumenta la precision del proceso de anélisis.



Glutenfl';:ox®

A | Qe

Cantidad de muestra segun tipo de alimento

Tipo Alimento Ejemplos Cucharadas
Harinas y alimentos | Harina de maiz, harina de arroz, | <
.
en polvo leche en polvo, especias, etc. = )
: Pan, galletas, bizcochos o——
Alimentos porosos ' ’ ’
snacks, etc. - —

Leche, zumo, leche condensada,

Liquidos y salsas horchata, yogur, salsas, cremas, | <
etc.
Carnes, pescados y Carnes, pescados, morcilla, paté,
, conservas de carne y pescados, o——
embutidos otc

Afada el contenido de la cucharilla suministrada, el gramo o el mililitro, al

Cierre el bote, agitelo vigorosamente durante al menos 2 minutos y déjelo reposar durante unos 5-
10 minutos de forma que se queden los restos sélidos en el fondo del tubo. El tiempo de reposo
dependera del tipo de muestra.

Coja liquido con la pipeta de plastico desechable del y anada
10, 4 6 2 gotas al bote de dilucion de tapdn azul segun el limite de deteccion (LD) que se quiera
consequir (Tabla 2).

n°gotas| LD
Tras esta operacion, tire la pipeta de plastico. 10 5 ppm
Agitelo suavemente durante al menos 15 segundos. 4 10 ppm
2 20 ppm

Abra el sobre metalizado, y saque la carcasa con la tira analitica y la pipeta de plastico (no utilice la
pipeta de plastico que usé en el apartado 9.5). Afiada con la pipeta 5-6 gotas del bote de dilucion
de tapon azul en la zona S de la carcasa.

Espere 10 minutos y lea el resultado de la tira.

i NOTA IMPORTANTE !

- Si pasan mas de 10 minutos el resultado final podria perder fiabilidad y no corresponderse
con el limite de deteccion al que realizo el test, indicado en la Tabla 2. En algunos casos una
alta concentracion de gluten puede hacer aparecer el resultado en menos tiempo (1-2
minutos).
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Esquema de preparacion y analisis de las muestras
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Interpretacion de resultados

Resultado negativo: si aparece una sola linea de color AZUL (linea de control) en la parte central
de la tira (C).

Resultado positivo: si ademas de la linea de control (AZUL), también aparece una linea ROJA en
la parte central de la tira (T). La intensidad de la linea roja suele depender de la cantidad de gluten
que contenga la muestra.

Dependiendo del nimero de gotas (10, 4 6 2 gotas) afadidas al bote de dilucion de tapdn azul en el
paso 9.5, el limite de deteccion del ensayo varia y por consiguiente, también variara la interpretacion
del resultado en relacién al contenido de gluten en la muestra analizada (ver Tabla 3).

Interpretacion de resultados(?

Contenido de gluten en la muestra

10 gotas 4 gotas 2 gotas

Resultado | Positivo > 5 ppm > 10 ppm > 20 ppm
del test | Negativo <5 ppm <10 ppm <20 ppm

(2) Estos resultados son cualitativos en cada limite de deteccion.

Resultado invalido: Si la linea de color AZUL no aparece, independientemente de que aparezca o
no la linea de color ROJO, la prueba se considera invalida. Las causas mas comunes por las que puede
aparecer un resultado invalido son: una cantidad insuficiente de muestra, error al realizar alguno de
los pasos o deterioro de los reactivos. Si esto ocurre, repita el test, y si persiste el problema contacte
con su proveedor.

Control de calidad

El control interno de funcionamiento viene incluido en el test. La linea azul que aparece en la zona de control
(C) es el control interno del proceso. Este comprueba que el volumen de muestra es suficiente y que el
procedimiento sequido ha sido el adecuado.

Caracteristicas analiticas
Sensibilidad

El limite maximo de deteccion del ensayo es de 5 ppm, trabajando en condiciones de maxima sensibilidad
(10 gotas). Este limite de deteccion se alcanza siempre en muestras simples, tales como materias primas,
alimentos con poco grado de procesamiento y alimentos no tratados con calor.

La alta sensibilidad del test permite ajustarse ampliamente a las directrices del Codex Alimentarious y del
Reglamento (CE)41/2009, que establece un limite de 20 ppm para considerar al alimento como "exento
de gluten” o "sin gluten”, respectivamente. Permite, ademas, cumplir con los requerimientos establecidos
por la Federacion de Asociaciones de Celiacos de Espafia (F.A.C.E.), cuya marca de garantia "controlado
por FA.C.E.", asegura que el contenido de gluten en el alimento es inferior a 10 ppm.
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Especificidad

Este test es capaz de detectar especificamente la presencia de la fraccion toxica para los celiacos de las
prolaminas de trigo (gliadina), centeno (secalina), y cebada (hordeina), y también, cantidades suficientemente
elevadas de avena (avenina) que pueden suponer un riesgo para algunos celiacos. Sin embargo, no se
observa sefial positiva cuando las muestras contienen arroz, maiz, soja, trigo sarraceno, sésamo, mijo, teff,
quinoa y amaranto, ingredientes vegetales seguros para los celiacos.

Validacion interna

Para garantizar la capacidad del test de analizar un amplio rango de muestras, de naturaleza muy diversa,
se han ensayado diferentes muestras comerciales. Tras el analisis de las muestras con GlutenTox® Home,
en todos los tipos de matrices ensayadas (ver Anexo 1) se obtuvieron resultados satisfactorios y concordantes
con el contenido de gluten encontrado con el método validado por el Codex Alimentarious, lo cual demuestra
la aplicabilidad del test sobre un amplio tipo de muestras.
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Muestras ensayadas para la validacion interna de GlutenTox’ Home

Harina de maiz, harina de maiz precocida, sémola gruesa

Harinas y sémolas . . . . .
Y de maiz, harina de arroz, harina de trigo, harina de espelta

Leche de vaca, leche con fibra soluble, leche con cereales,

Leche y productos lacteos yogur natural y sabores, queso de untar, mezcla de quesos
rallados
Productos de panaderia y Pan de molde, palillos de pan, galletas Maria, galletas con
productos elaborados a partir | chocolate, magdalenas, bizcocho, cornflakes, pastas, tortitas
de cereales de maiz, tortitas de arroz, tortitas de espelta, snacks

Carne de pavo picada, carne de pollo picada, embutido de

Carnes y productos cérnicos : _ )
pavo, nuggets de pollo, salchichas de cerdo, chorizo rojo

Pescados y productos de la pesca Merluza, bacalao

Verduras Mix de lechugas variadas, revuelto de verduras

Caldo de verduras, sopa de arroz con pollo, sopa de verduras
deshidratadas, pastillas de caldo, crema de verduras, crema
de cacahuete

Caldos, sopas, cremas y
mezclas deshidratadas

Salsa caesar ensalada, salsa de tomate, salsa de soja, aderezo
ensalada, ajo en polvo, pimentén en polvo, nata liquida
para cocinar

Salsas, aderezos, especias y
condimentos

Azlcares Glucosa liquida, aztcar en polvo

Albéndigas en salsa con guisantes, raviolis al huevo con
carne, fabada asturiana

Comidas y platos preparados

Aceite de oliva, aceite de girasol, mantequilla, margarina,
nata liquida

Salsa de tomate, vinagre de vino, vinagre de manzana, zumo
de limén

Bebidas Cerveza, leche, zumo de frutas, bebida de soja, bebida de
arroz, bebida de avena

Pasta de dientes, enjuague bucal
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